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TYPE DU SPECTROMETRE : DIFFUSION AUX PETITS ANGLES
ETUDES REALISEES : STRUCTURES, AGREGATS ET COLLOIDES
RESPONSABLE . S. DESERT Tél. : 2.64.76
ASSISTANT TECHNIQUE : V. THEVENOT Tél. : 2.92.06
SPR (T¢€l.) : 2.33.74 ou 2.28.84
SALLE DE CONDUITE ORPHEE (Tél.) : 2.43.06
2.28.88
MESURES ,
DANGERS CONNUS PREVENTIVES ACTIONS D’URGENCE
EXISTANTES
Rayonnements ionisants Fermer |I’obturateur a neutrons.
Prévenir le SPR et la salle de conduite
ORPHEE.
Electricité Déclencher I’interrupteur coup-de-poing.
Inondation [solement automatique [soler les circuits avec les vannes manuelles.
des circuits d’eau de
refroidissement. Prévenir la salle de conduite ORPHEE.
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Electricité : Coup de poing d'arrét
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Double Monochromateur Obturateur

Vanne d'air J

Débit d'équivalent de dose
W ZS1<7,5uSv/h
Bl 7,5uSv/h<I<25uSv/h

25uSv/h<I<2mSv/h

2mSv/h<I<100mSv/h

I>100mSv/h
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